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User manual

Congratulations on your purchase of infrared thermometer IR-T1
CONDTROL.

Safety instructions given in this user manual should be carefully read
before you use the product for the first time.

SAFETY REGULATIONS

Attention! This user manual is an essential part of this product.

The user manual should be read carefully before you use the product for
the first time. If the product is given to someone for temporary use, be
sure to enclose user manual to it.

- Do not misuse the product

- Do notremove warning signs and protect them from abrasion, because
they contain information about safe operation of the product.

Laser radiation!

Do not stare into beam
Class 2 laser

<1 mW 635-670nm
EN60825-1: 2007-03

-Do not look into the laser beam or its reflection, with unprotected eye
or through an optical instrument. Do not point the laser beam at people
or animals without the need. You can dazzle them.

-To protect your eyes close them or look aside.

- Do not let unauthorized people enter the zone of product operation.

- Store the product beyond reach of children and unauthorized people.
- It is prohibited to disassemble or repair the product yourself. Entrust
product repair to qualified personnel and use original spare parts only.
- Do not use the product in explosive environment, close to flammable
materials.

- Avoid heating the batteries to avoid the risk of explosion and electrolyte
leakage. In case of liquid contact with skin, wash it immediately with
soap and water. In case of contact with eyes, flush with clean water
during 10 minutes and consult the doctor.

FUNCTIONS/APPLICATIONS

IR-thermometer IR-T1 CONDTROL is designed for non-contact
measurement of surface temperature of various objects.

Ergonomic, shockproof housing, small size and weight, intuitive
interface, laser spot marking, continuous measurement mode provide
simple and convenient measurement of temperature of dangerous,
moving, hard-to-reach distant objects at less than 1 second at just one
touch of the trigger.

The principle of non-contact temperature measurement is based on
measuring of the intensity of infrared radiation of the object’s surface.

DELIVERY PACKAGE
Infrared thermometer — 1pc.
Battery (1,5V LR6 AA) —1 pc.
User manual -1 pc.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Display 30*30mm LCD with backlight

-50°C...600 °C

Measuring range -58 °F..1112 °F

50 °C..-20°C +3°C (46 °F)
Accuracy (-58 °F...-4 °F)
20°C..0°C +2°C (+4°F)
(-4 °F..32°F)
0°C..600°C +1,5°C (+3 °F) or £1,5%
(32 °F..1112 °F)

Smallest unit

displayed 0.1°C/°F

Optical resolution | 12:1

Response time 0,1sec

Spectral sensitivity | 8...14 pm

Emissivity 0.1...1.00 adjustable
Operating 0°C..50°C (32 °F..122 °F)
temperature

Storage 10°C...60°C (-14 °F...140 °F)
tempel’ature

Relative humidity
for operationand | <95%
storage

Power supply 1,5V LR6 AA alkaline

Battery life ~6 hours

Automatic

shutdown 30sec.

Laser Class Il, 635-670nm, <1mW
Dimensions 165*47*59mm

Weight 135¢g

PRODUCT DESCRIPTION

4
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1-Display

2 —Keyboard

3 -—Trigger

4 — Laser spot marking exit window
5—Infrared sensor
6 — Battery cover 1

N
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Display
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1 - Indication of continuous measurement

2 — Emissivity value

3 —Indication of battery charge level

4 — Measuring units (°C or °F)

5 — Maximal/minimal measurement value

6 — Indication of maximal/minimal value

7 — Indication of display backlight

8 —Indication of activated laser spot marking
9 — Measurement result

10 - Indication of data hold on the display

Keyboard

Check max/min values/adjust emissivity degree

Switch on/off display backlight and laser spot marking

Select measuring unit (°C or °F)/adjust emissivity degree
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INSTALL/REPLACE BATTERIES
Remove the battery cover. Install the
battery observing correct polarity.
Put the battery cover back and push it
until a click is heard.

If the symbol of low battery change
level T} appears on the display,
replace the battery by a new one.

SWITCH ON/OFF

Short press the trigger to switch on
the device.

The device is ready to work.

The device switches off automatically
in 30 seconds after the last pressing on
any button.

SETTINGS
1) Measuring units

Short press button to select the measuring unit:

°C —degrees Celsius;
°F —degree Fahrenheit.

Short press button to select the measuring unit.

2) Laser spot marking
Short press button to activate laser spot marking*.  Symbol

will appear on the display. To disable laser spot marking short
press button

several times until symbol disappears.

Laser spot marking is only used for aiming and can be switched off when
working at short distance to save battery power.

*Laser spot marking is on as long as the trigger is pressed.

3) Display backlight
Short press button to switch on display backlight.
|

Symbol 'Q‘ will appear on the display.

To switch off the backlight short press button % several times

until backight is switched off and symbol -

MEASUREMENT

Short press the trigger to switch on the device. Press corresponding
buttons to set the measuring unit, activate laser sport marking, display
backlight if needed.

Aim the device against the object of measurement and press the trigger.
Measurement result will appear on the display.

Long press the trigger to activate continuous measurement. Indication
SCAN will appear on the display. To finish continuous measurement
release the trigger. Indication of data hold HOLD will appear on the
display. Measurement result as well as the minimum/maximum value

will also be displayed. Short press button several times. The

minimum and maximum values are displayed alternately on the display.

EMISSIVITY

All objects emit thermal energy. Emitted energy quantity depends on
the surface temperature and object emissivity. The product can measure
emission on the surface of object and calculate object temperature.
Objects with different surfaces but with the same temperature can emit
different quantity of thermal energy. Many objects (e.g. coated metal,
wood, water, skin and texture) possess high emissivity (0,9 and more),
and emit more energy than glossy surfaces and uncoated metal, because
their emissivity is less than 0,6. Adjustment of emissivity helps to take
this feature into consideration and minimize inaccuracy of temperature
measurement.

Material Emissivity Material Emissivity
Asphalt 0.90~0.98 Black cloth 0.98
Concrete 0.94 Human skin 0.98
Cement 0.96 Bubble 0.75~0.80
Sand 0.90 Charcoal dust 0.96
Soil 0.92~0.96 Paint 0.80~0.95
Water 0.92~0.96 Matte paint 0.97
Ice 0.96~0.98 Black rubber 0.94
Snhow 0.83 Plastic 0.85~0.95
Glass 0.90~0.95 Wood 0.90
Ceramic 0.90~0.94 Paper 0.70~0.94
Marble 0.94 Chromic oxide 0.81
Gypsum 0.80~0.90 Copper oxide 0.78
Mortar 0.89~0.91 Ferric oxide 0.78~0.82
Brick 0.93~0.96 Texture 0.90

Switch on the device.
Press and hold the trigger, then long press button %

Symbol will start flashing on the display. Release the trigger. Value

and to adjust the

emission degree. In 5 seconds the emission degree will be fixed on the

@

0.95 is set by default. Press buttons

display, symbol E will stop flashing.

OPTICAL RESOLUTION

As the distance from the device
to the object increases, the size
of the measured spot on object
surface increases accordingly.
To determine the size of the spot
(S) divide the distance from the
device to the target (D) by 12.

@12” @36” @60”

D:S=12:1 at Focal Point

CARE AND MAINTENANCE
Attention! The product is an accurate optical mechanic device
and requires careful handling. Maintenance of the following
recommendations will extend the life of the device:

- Keep the product clean and protect it from any bumps, dust and
dampness; do not allow moisture, dust or other dirt get inside of the
product.

- Do not expose the product to extreme temperatures.

- If liquids get inside the product first remove the batteries, then contact
aservice center.

- Do not store or use the product under high humidity conditions for a
long time.

- Clean the product with soft wet cloth.

- Keep the device optics clean and protect it from mechanical impact.
Failure to observe the following rules may result in leakage of electrolyte
from the batteries and damage the device:

- Remove the batteries from the product if you do not use it for a long
time.

- Do not leave discharged batteries in the device.

UTILIZATION

Expired tools, accessories and package should be passed for waste
recycle. Please send the product to the following address for proper
recycle:

CONDTROL GmbH
Wasserburger Strasse 9
84427 Sankt Wolfgang
Germany

Do not throw the product in municipal waste!

According to European directive 2002/96/EC expired measuring tools
and their components must be collected separately and submitted to
environmentally friendly recycle of wastes.

WARRANTY

All CONDTROL GmbH products go through post-production control and
are governed by the following warranty terms. The buyer’s right to claim
about defects and general provisions of the current legislation do not
expire.

1) CONDTROL GmbH agrees to eliminate all defects in the product,
discovered while warranty period, that represent the defect in material
or workmanship in full volume and at its own expense.

2) The warranty period is 24 months and starts from the date of purchase
by the end customer (see the original supporting document).

3) The warranty doesn’t cover defects resulting from wear and tear or
improper use, malfunction of the product caused by failure to observe
the instructions of this user manual, untimely maintenance and service
and insufficient care, the use of non-original accessories and spare
parts. Modifications in design of the product relieve the seller from
responsibility for warranty works. The warranty does not cover cosmetic
damage, that doesn’t hinder normal operation of the product.

4) CONDTROL GmbH reserves the right to decide on replacement or
repair of the device.

5) Other claims not mentioned above, are not covered by the warranty.

6) After holding warranty works by CONDTROL GmbH warranty period is
not renewed or extended.

7) CONDTROL GmbH is not liable for loss of profit or inconvenience
associated with a defect of the device, rental cost of alternative
equipment for the period of repair.

This warranty applies to German law except provision of the United
Nations Convention on contracts for the international sale of goods
(CISG).

In warranty case please return the product to retail seller or send it with
description of defect to the following address:

CONDTROL GmbH
Wasserburger Strasse 9
84427 Sankt Wolfgang
Germany

Infraroter - Pyrometer
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Bedienungsanleitung

Herzlichen Glickwunsch zum Kauf lhres CONDTROL IR-T1.
Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise sorgfltig, bevor Sie das Gerat
das erste Mal verwenden.

SICHERHEITSHINWEISE

Vorsicht! Die Bedienungsanleitung ist Bestandteil des Gerates. Vor
Gebrauch des Gerates lesen Sie die beiliegende Bedienungsanleitung
sorgféltig durch. Bei Weitergabe des Gerédts an einen anderen Nutzer,
muss die Anleitung diesem Ubergeben werden.

- Das Geréat darf nur zweckgemaR verwendet werden.

- Warnschilder miissen stets sichtbar und erkennbar sein.

Laserstrahlung!

Nichtin den Laserstrahl blicken
Laser Klasse 2

<1mW, 635-670nm

IEC 60825-1: 2007-03

- Nicht in den Laserstrahl blicken. Den Laserstrahl nicht auf Personen
oder Tiere richten. Ihr Augenlicht ist in Gefahr.

- Aus Sicherheitsgriinden Augen schlieRen oder wegblicken.

- Der Aufenthalt von unbefugten Personen im Arbeitsbereich ist
wahrend der Arbeit verboten!

- Den Laserstrahl bzw. die Laserebene nicht auf Augenhdhe einrichten.
- Halten Sie Kinder und Dritte von Lasergeraten fern.

- Die Reparatur und Wartung darf nur durch qualifiziertes Fachpersonal
erfolgen, das originale Ersatzkomponenten einsetzt.

- Verwenden Sie das Gerit nicht in der Ndhe von brennbaren Stoffen, da
im Gerat Funken entstehen kénnen.

- Benutzen Sie das Gerat nicht in der Nahe von brennbaren oder leicht
entflammbaren Materialien.

- Im Fall einer Explosion der Batterien besteht das Risiko von
Verletzungen durch Trimmer und Chemikalien. Léschen Sie die Stellen
sofort mit Wasser. Bei Kontakt der Flussigkeit mit Augen, reinigen Sie
diese sofort mindestens zehn Minuten lang mit sauberem Wasser und
suchen Sie anschlieRend einen

Arzt auf.

BESTIMMUNGSGEMARER GEBRAUCH

Der Pyrometer IR-TL CONDTROL ist fir berthrungslose
Oberflachentemperaturmessungen geeignet. Ergonomisches robustes
Gehduse, mit geringem Gewicht und kompakten Abmessungen,
freundliches Interface, Laserzielgeber, Scann-Modus erlauben einfache
und bequeme Temperaturmessungen auf gefahrlichen, sich bewegenden
und schwierig zuganglichen Objekten aus groRen Entfernungen in einer
Sekunde auf einen Knopfdruck. Die Funktionsweise des Geréts basiert
auf Messung der Intensitat von infraroter Objektstrahlung.

LIEFERUMFANG

Infraroter Pyrometer — 1 St.
Batterien (1,5B AA) - 1 St.
Bedienungsanleitung - 1 St.

TECHNISCHE DATEN

Display 30x3mm LED mit Beleuchtung

-50°C...600 °C

Temperaturmessbereich 58°F .1112 °F

Genauigkeit der 3508 EF'"-_ZAO:.FC) 3°C16°F)
Oberflachen-
temperaturmessung
20°C..0°C £2°C (+4°F)
(-4°F..32°F)
0°C..600°C +1,5°C (+3 °F)
(32°F..1112°F) | oder +1,5%

Kleinste Einheit 0.1°C/°F
Optische Auflosung 12:1
Ansprechzeit 0,1 Sek.

Spektrale Empfindlichkeit | 8...14 um

Emissionsgrad 0.1...1.00 einstellbar

Betriebstemperatur 0°C..50°C (32 °F...122 °F)

Lagertemperatur -10°C...60°C (-14 °F...140 °F)
Rel. Luftfeuchtigkeit <95%
Batterien 1,5B LR6 AA -Alkaline

Batterie - Betriebsdauer | ~6 Stunden

Automat. Abschaltung 30 Sekunden

Lasertyp Klasse I, 635-670nm, <1 mW
Abmessungen 165*47*59mm
Gewicht 135g

GERATEBESCHREIBUNG

1-Display
2 —Tastatur

3—Ausléser

4 — Austrittsoffnung Laserzielgebers
5-IR-Sensor

6 — Batteriefachdeckel
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Display 1
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1 - Dauermessmodus (Scannen)

2 — Emissionsgrad

3 — Batteriezustandsanzeige

4 - Messeinheit (°C oder °F)

5 —Max/Min Messwert

6 — Anzeige fiir Max/Min Messwert

7 - Anzeige fur Displaybeleuchtung

8 — Anzeige fur aktiven Laserzielgebers
9 — Messergebnis

10 - Data-Hold-Symbol

Tastatur

Taste fir Anzeige des Min/Max Wertes/Emissionsgrad
einstellen

Taste fir Ein-/Abschalten der Displaybeleuchtung und des
Laserzielgebers

MaReinheitswahltaste (°C oder °F)/Emissionsgrad einstellen

@®®

BATTERIE EINSETZEN/AUSWECHSELN
Offnen Sie das Batteriefach. Setzen
Sie die Batterie ein. Achten Sie dabei
auf die richtige Polung. Setzen Sie nur
Batterien desselben Herstellers

und der gleichen Spannung ein.
Ersetzen Sie die Batterien, wenn das
Symbol > permanent auf dem
Bildschirm blinkt.

EIN-/ABSCHALTUNG DES GERATES
Driicken Sie den Ausléser, um das
Gerat einzuschalten. Das Geratist nun
zum Messen bereit. Das Instrument
schaltet sich automatisch nach 30
Sekunden ab, wenn keine Taste
gedriickt wurde.

EINSTELLUNGEN

1) Messeinheitsauswahl
Driicken Sie kurz die Taste , um die Einheit fur die Temperatur

zwischen Grad Celsius (°C) und Grad Fahrenheit (°F) zu wechseln.

2) Laserzielgeber
Driicken Sie die Taste ,um den Laserzielgeber zu aktivieren*.
Auf dem Display erscheint das Symbol .Um den Laserzielgeber
zu deaktivieren, driicken Sie die Taste bis die Anzeige , Laser”
nicht mehr im Display angezeigt wird. Der Laserzielgeber ist nur
fur das Anzielen geeignet und kann bei der Arbeit auf kurze Entfernungen

abgeschaltet werden, um Energie zu sparen.
*Der Laserzielgeber ist nur aktiv wenn der Ausléser gedriickt ist.

3) Displaybeleuchtung
Driicken Sie kurz die Taste %} , um die Displaybeeuchtung zu

aktivieren. Auf dem Display erscheint das Symbol AL . um die

Displaybeleuchtung zu deaktivieren, driicken Sie die Taste
|

A

die Beleuchtung abgeschaltet und die Anzeige

Display angezeigt wird.

MESSUNGEN

Um das Gerat einzuschalten, driicken Sie kurz den Aufléser. Wahlen Sie
die Temperatur - MaReinheit, die Betriebsart des Zielanzeigers und der
Hintergrundbeleuchtung. Richten Sie das Gerat auf den Gegenstand,
dessen Oberflachentemperatur Sie erfassen mochten und driicken Sie
die Auslosetaste.

Das Messergebniss erscheint auf dem Display. Wenn Sie die Auslésetaste
gedriickt halten, misst das Gerat die Temperatur kontinuierlich im
Dauermessungs - Modus.

Auf dem Display erscheint die Anzeige SCAN. Lassen Sie den Ausloser los,
um den Dauermessungs- Modus zu verlassen. Auf dem Display erscheint
das Symbol HOLD, das letzte Messergebnis und der Max/Min — Wert.

Beim Driicken der Taste werden auf dem Display die Max/Min

— Werte auf dem Display angezeigt.




Emissionsgrad

Alle Objekte strahlen Warmeenergie aus. Das Energieniveau hangt von
der Oberflachentemperatur und dem Emissionsgrad des Messobjektes
ab. Die Warmebildkamera misst den Emissionsgrad auf der Oberflache
und errechnet dann die Temperatur des Objektes. Die Objekte mit
verschiedenen Oberflachen strahlen bei gleichen Temperaturen
verschiedene Mengen von thermischer Energie aus. Viele Gegenstiande
und Materialen (z.B. beschichtete Metalle, Holz, Wasser, Leder, Stoff)
besitzen einen hohen Emissionsgrad (0,9 und mehr) und strahlen mehr
Energie aus, als glanzende Oberflachen oder nicht beschichtete Metalle,
wessen Emissionsgrad weniger als 0,6 ist. Durch die Einstellung des
Emissionsgrads vor jeder Messung wird die Warmebildkamera fir eine
echte Temperaturmessung kalibriert.

Material Emissionsgrad Material Emissionsgrad
Asphalt 0.90~0.98 Schwarzer 0.98

Stoff
Beton 0.94 Menschliche 0.98

Haut

0.98 Bubble 0.75~0.80

Zement 0.96 Leder 0.75~0.80
Sand 0.90 Puder 0.96
Erdboden | 0.92~0.96 Lackr 0.80~0.95
Wasser 0.92~0.96 Lack (matt) 0.97
Eis 0.96~0.98 Gummi (schwarz) | 0.94
Schnee 0.83 Plastik 0.85~0.95
Glas 0.90~0.95 Holz 0.90
Keramik 0.90~0.94 Papier 0.70~0.94
Marmor 0.94 Chrom oxidiert 0.81
Gips 0.80~0.90 Kupfer oxidiert 0.78
Moertel 0.89~0.91 Eisen oxidiert 0.78~0.82
Backstein | 0.93~0.96 Textil 0.90

Schalten Sie das Gerat ein. Halten Sie den Ausléser gedriickt, dann
driicken Sie einmal die Taste

Das Symbol E binkt auf dem Display. l6sen Sie den Ausléser. Der

Standardwert ist 0.95. Driicken Sie die Tasten und ,um

den Emissionsgrad einzustellen. In 5 Sekunden wird der Wert auf dem
Display fixiert und das Symbol E wird nicht mehr auf dem Display
angezeigt.

OPTISCHE AUFLOSUNG

Je groBer der Abstand bis zum
gemessenen Objekt ist, desto
groBer ist der Messfleck. Um
die MessfleckgroBe (S) zu
bestimmen, soll der Abstand
vom gemessenen Objekt bis zum
Ziel (D) durch 12 dividiert
werden.

1 37 g
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D:S=12:1
zum fokussiertem Punkt

PFLEGE
Achtung! Das Gerét ist ein prazises optisch-mechanisches Gerat und soll
stets vorsichtig behandelt werden. Priifen Sie den Zustand des Gerétes,
bevor Sie es verwenden.

- Vermeiden Sie St6Re, standige Vibrationen und extreme Temperaturen.
- Verwenden Sie die Batterie entsprechend den Sicherheitsvorschriften.
- Tauchen Sie das Gerat nicht unter Wasser.

- Wischen Sie Schmutz mit einem feuchten, weichen Tuch ab.

- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungs- oder Losungsmittel.

- Behandeln Sie das Gerat wie ein Teleskop oder eine Kamera.

ENTSORGUNG
Gerdte, Zubehdér und die Verpackung sollen recycelt werden
(Wiederverwertung). Zum Recycling schicken Sie das Gerat bitte an:

CONDTROL GmbH
Wasserburger Strasse 9
84427 Sankt Wolfgang
Deutschland EdE
Werfen Sie das Gerat nicht in den Restmiill. GemdR der Europdischen
Richtlinie 2002/96/EG uber Altgerate mit Elektronik und ihrer Umsetzung
in nationales Recht sind Sie verpflichtet, nicht mehr gebrauchsfahige
Messwerkzeuge getrennt zu sammeln und zu einer Recyclingstelle zu
bringen.

GARANTIE

Die Garantiezeit betrdgt 24 Monate bei gewerblichen Produkten
und beginnt am Datum des Kaufs an den ersten Endabnehmer (siehe
Originalbeleg). Die Betriebsdauer lhres Gerates betragt 36 Monate.

Die CONDTROL GmbH verpflichtet sich zur kostenlosen Behebung der
Mangel am Geraét, falls diese nachweislich innerhalb der Garantiezeit auf
einen Material- oder Produktionsfehler zuriickzufiihren sind.

Die Garantie trifft nicht fur Teile zu, deren Fehlfunktion auf Gebrauch
oder Verschlei zurlckzufiihren ist. Fir Mdngel am Gerét, die durch
Nichtbeachten der Bedienungsanleitung, nicht bestimmungsgemaRen
Gebrauch, unzureichenden Service und Pflege, Verwendung von
Nicht- CONDTROL GmbH - Zubehér oder Ersatzteilen entstehen, gilt die
Garantie nicht. Durch Verdnderungen oder Zusatze am Gerét erlischt die
Garantie. Fir Batterien und Méngel, die den normalen Gebrauch des
Geréats nicht beeintrachtigen, gilt die Garantie nicht. Die CONDTROL
GmbH behélt sich das Recht vor, nach eigener Entscheidung das Geréat zu
reparieren oder zu ersetzen. Transportkosten im Rahmen der Garantie
werden nicht ibernommen. Andere Anspriiche als die oben genannten
werden nicht tiber die Garantie abgedeckt.

WARTUNG UND REPARATUR

Falls das Gerat defekt ist, bringen Sie es bitte zu lhrem Héndler
zuriick. Falls Sie das Gerat nicht bei einem Héandler gekauft haben,
schicken Sie es mit einer Fehlerbeschreibung bitte an:

CONDTROL GmbH
Wasserburger Strasse 9
84427 Sankt Wolfgang
Deutschland

Wahrend des Transports und der Aufbewahrung sollte das Gerétin seiner
Tasche oder Koffer sein. Sdubern Sie besonders die Austrittsfenster der
Laserstrahlen und vermeiden Sie Fusselbildung. Die Sduberung mit
Reinigungs- und Lésungsmittel ist untersagt. Verwenden Sie anstelle ein
weiches, feuchtes Tuch. Halten Sie das Gerét nicht unter Wasser oder in
andere Fliissigkeiten. Das eigenstindige Offnen des Geréts ist untersagt.
Es darf nur von einem autorisierten Servicezentrum gedffnet werden.

UnppakpacHbiii nupomeTp
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PYKOBO,qCTBO nosib3oBartena

Nosapasnsem c npuobpeteHnem nupometpa IR-T1 CONDTROL.
MepepanepsbiMucnonb3oBaHnemM Nnpubopa, Noxanyiicra, BHUMaTeNbHO
03HaKOMbTeCh C NpaBUaamu 6€30NacHOCTH, NPUBEAEHHBIMU B JAHHOM
PYKOBO/CTBE MO 3KCNAyaTaLum.

YKA3AHUA NO TEXHUKE BE3OMACHOCTHU

BHMMaHMe! [laHHas WHCTPYKUMA NO 3KCMAyaTauuu Asnsetca
HeoTbemnemoii YacTbio Bawero npubopa. Mpexae yem NpucTynuTL
K paboTe ¢ NpMBOPOM, BHUMATENbHO MPOYTUTE MHCTPyKUuio. Mpun
nepegadye npubopa BO BpPeMEHHOe M0/b30BaHMe o06A3aTeNbHO
npunaraite K Hemy JaHHYI0 MHCTPYKLMIO.

- He ncnonb3yiite npnub0op He N0 HasHaueHUIo.

- He yaanaiTte Hakneku U TabAUUYKK M NpefOXPaHANTE UX OT CTUPAHUA,
T.K. OHM cogepxaT MHbOpmauuio o 6Ges3onacHOM 3sKcnayaTauuu
npubopa.

NasepHoe usnyuerue!
He Hanpasnsiite B rnasa
JNasep knacca 2

<1 MBT, 635-670HM

IEC 60825-1: 2007-03

- He cmoTpuTe B nasepHblil Niyd, a TaKkKe B €ro OTpaxeHWe, Kak
He3alWWLWeEeHHbIM 1a3oM, TaK M uYepe3 ONTUYeCKUe YCTPOIiCTBa.
He HanpasnsaitTe nasepHbid Ny4y Ha /NoAed U KUBOTHbIX 6e3
HeobX0AMMOCTU. Bbl MOXKETe UX OCNeNUTb.

- 3awWmTa rna3s 06bIYHO OCYLLeCTBAAETCA NyTEM OTBEAeHUA B3rNA4a UK
3aKpbITUEM BEK.

- He fonycKaiiTe NOCTOPOHHMX WL, B 30HY SKCMAyaTaLuu npubopa.

- XpaHuTe npnbop BHE LOCATAEMOCTU AeTei U NOCTOPOHHUX UL,

- He pasbupaiiTe M He pemoHTUpyiTe NpubOpP CaMOCTOATENbHO.
06cnyxuBaHue " PeMOHT  cneayet nopyyatb  TO/MbKO
KBaAMOULMPOBAHHBIM  CMeuManuctam M C  NpPUMEHeHUem
OPUrMHaNbHbIX 3aMacHbIX YacTei.

- 3anpeujaeTca 3Kcnayatauua npubopa BO B3PLIBOONACHON cpeje,
86/1M31 NETKOBOCNNAMEHAOLMXCA MaTepUanos.

-He gonyckaiiTe HarpeBaH1A 31eMeHTOB NUTaHUA BO U3beaHue pucka
B3pblBAa M BbITEKAHWA 3MeKTponuTa. Mpu NonajgaHUu KUAKOCTU Ha
KOXY HEMEe/IEHHO NPOMOWTE NMOPAXKEHHDI Y4aCTOK BOAOI C MbIIOM.
B cnyyae nonajaHua Brnasa, NPOMOIATE UX YUCTOM BOAON B TeyeHue 10
MWHYT, 3aTem 06paTuTech K Bpauy.

HA3HAYEHUE NPUBOPA

MupomeTp IR-T1 CONDTROL npeaHa3HayeH AnA 6GECKOHTAKTHOro
M3MepeHNa TemnepaTypbl MOBEPXHOCTEH 06BEKTOB. IPrOHOMMUYHDI,
YAApONpOYHbIA KOpMyc, Masble Bec U rabaputbl, WHTYUTUBHBINA
UHTepdelic,  NasepHblil  LleneyKkasaTenb,  HajuuMe  pexuma
CKaHWUpOBaHMA obecneynBaioT MNPOCTOTY M yA06CTBO M3MepeHus
TemnepaTypbl ONACHbIX, ABUKYLINXCA, TPYAHOAOCTYMHbIX 06BEKTOB Ha
PACcCTOAHUM, MEHEe YeM 33 OAHY CEKYHAY OAHUM HaXXaTUeM KNaBuLIn.
MpuHUMN AeicTBUA NPUBOPa OCHOBAH Ha U3MEPEHNUM UHTEHCUBHOCTH
MHOPaAKPACHOTO U3/ly4eHNA NOBEPXHOCTU 06bEKTa.

KOMNANEKTAUMA

WHbpakpacHbiit nupomeTp - 1w,
dnemeHTbl nNuTaHuaA (1,5B AA) - 1 wrT.
UHcTpyKuma - 1 wr.

TEXHUYECKUE XAPAKTEPUCTUKU

Aucnnen 30x3mm MK-aucnneit c nogcseTkom

-50°C...600°C

[vana3oH nsmepexui 58 °F ..1112 °F

Temnepartypbl
-50°C...-20 °C +3°C (+6 °F)

MorpewHocTb u3mepexuit (-58 °F...-4 °F)

Temnepartypbl
-20°C..0°C +2°C (+4 °F)
(-4 °F..32°F)
0°C...600 °C +1,5 °C (+3 °F)
(32°F..1112°F) | uan +1,5%

[AuckpeTa usmepenus 0.1°C/°F

OnTuyeckoe paspelueHne 12:1

Bpema oTknuKa 0,1 cek.

CnekTpasibHblit AManasoH 8...14mKkm

KoadduuneHT nsnyuenuns 0.1...1.00 HacTpanBaemblit

TemnepaTypa akcnayatauuum | 0 °C...50 °C (32 °F...122 °F)

TemnepaTypa XxpaHeHus -10°C...60°C (-14 °F...140 °F)

OTHOCUTE/IbHAA BNAXKHOCTL
npu aKcnayaTauuu n <95%
XpaHeHun

SNeMeHTbl NUTaHuA 1,5B LR6 AA wenoyHoi

HACTPOWKU NPUBOPA

1) Bbi6op eanHUL, U3MepeHus
KpaTKoBpeMEeHHbIM HaxaTuem KAaBuin
HeobXxoAMMble eIMHNLLbI U3MepeHUa:
°C—rpaaycel Lenbcua

°F —rpapycbl ®apeHreiiTta.

yCTaHoBuUTE

Bpems paboTbl 6aTapen ~64

ABTOMaTUYecKoe

30 cek.
BbIK/IlOUEHMe Npnubopa

Tvn nasepa Knaccll, 635-670Hm, <1 mBT
ra6aputsbl 165%47*59 mm
Bec 135r

OMUCAHUE NPUBOPA

1-[ucnneit

2 —Knasuatypa

3 -Tpurrep

4 — OKHO Nla3epHoOro ueneykasarens
5 — NHdpaKpacHblit 4aTYnK

6 — KpbilwKa 6aTapeiHoro otceka

BOucnneit 1

N
w
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2) NNasepHblii LeneyKasarenb
KpaTkoBpemeHHbIM  Knasuwn aKTUBMPYITE NasepHbii

ueneykasatesnb*. Ha gucnnee nossutca cumson & . YT06bI

/AeaKkTUBMPOBaTb NlasepHbIil LieseyKasaTeNb, HaxknWmaiiTe Knasuuy

AO Tex nop, NOKa CMMBOAN & He ucyesHeT Cc gucnnea.

NasepHblii yKasaTenb npejiHasHauyeH TONbKO ANA NPULENUBAHWA
M MOXeT BbiTb OTKNIOYEH Mpu paboTe Ha ManbiX PacCTOAHWAX ANA
3KOHOMMM 3apAaa baTapen.

*/lasepHblli  Ueneykasamenb 8KAKOYAeMCA MOAbKO mo20a, Ko20a
Haxam mpuazep.

3) NopcseTka gucnaes

KpaTkoBpemeHHbIM KnaBumn % BKNOYUTE NOACBETKY AUcnien.
N

Cvmson " noABWUTCA Ha Aucnnee. YT106bI BIKNOYNTD noAcCBeTKY

N

A0 Tex nop, NnoKa noacseTka

aucnnea, HaXkumaiTe Ha Knasuuwy
A

He BbIK/IDYNUTCA U CUMBON _/ ~ He uc4yesHeT c gucnnes.

U3MEPEHUA

Bknounte npubop KpaTKOBPEMEHHbIM HaxKaTMeM Ha Tpurrep.
COOTBETCTBYIOWMMM KNABUIIAMM YCTAHOBUTE €MHNLbI N3MEPEHNUA,
pexumbl paboTbl LeneykasaTens, MoAcBeTKM Aucnnes. HanpasbTe
npubop Ha O06bLEKT UM3MEpeHus, HaxmuTe Tpurrep. PesynbTaT
n3mepeHna oTobpasuTca Ha aucnnee.

Mpw yaepxaHun Tpurrepa npubop NepexomnT B PeXXMM HeNpepbiBHOTO
n3mepeHuna (ckaHuposaHusa). MHankaTtop SCAN noaBuTCA Ha Aucnnee.
[na 3aBepweHua W3MepeHua oOTmycTUTe Tpurrep. WHaukaTop
yAepXaHua faHHbix 06 usmepeHun HOLD nossuTcA Ha aucniee,
Takxe 0TobpasuTCcA pesynbTaT M3MEPEHUs, a TaKXe MUHUManbHoe/
MaKCUMasbHOe 3HaueHue.
Mpyn HaXaTun KNasuLwm MUHWMaNbHOE U MaKcUManbHoe
3HaYeHNA NooyepeHO 0TOBpPa3ATCA Ha Aucnee.

KO3®OULMEHT U3NYYEHUA

Bce 06bekTbl M3Ny4yaloT Tennosylo 3Hepruio. O6bem u3nyyaemoi
3HEPrUM 3aBUCUT OT TemnepaTypbl NOBEPXHOCTW U KO3IGPULMEHTa
n3NyyeHns o6bekTa. Ten10BM30p M3MEPAET UHTEHCUBHOCTL U3NyYeHUA
M UCMONb3yeT ee A/IA pacyeTa 3HAYeHUn TemnepaTypbl O6bekTa.
O6beKTbl C pasHbIMW NOBEPXHOCTAMM MPU pPaBHOM TemnepaType
M3/Iy4aloT pasHOe KO/NMYEeCTBO TEenJoBOM 3Hepruu. BoNbWUHCTBO
npeMeToB U MaTep1anos, Hanpumep, OKpaleHHble MeTanbl, Aepeso,
BOJa, KOXa, TKaHb 06/1aAal0T BLICOKMM KOIDGULMEHTOM TennoBoro
n3nyyenus (0,9 v 6onee) v n3nyyaioT aHeprum 6onblie, yem Gnectawme
NOBEPXHOCTW M HEOKpalleHHble MeTannbl, Ko3hpPULUMEHT Tennosoro
W3/ly4EHUA KOTOPbIX meHblwe 0,6. HacTtpoiika KoapduuveHTta
M3NlyYeHUa nossosnAeT npubopy yuecTb 3Ty O0COBGEHHOCTb ¥
MUHMMN3MPOBATbL NOTPELIHOCTD U3MEPEHUA.

1-WHanKaTOp HENPepbIBHOTO U3MepeHuna

2 — KoappuumneHT nsnyyenna

3 - NHAMKaTop ypoBHA 3apasa batapen

4 — EanHnLbI usmepenuna (°Cuam °F)

5 — MakcumanbHoe/| NbHOE peHus

6 — HAMKaTOP MaKCUManbHOro/MUHUMANbHOTO 3HaYeHUs

7- UHAMKaTOp NOACBETKM Aucnnes

8 — IHAMKaTOp aKTUBMPOBAHHOIO 1a3ePHOro Leneykasartens

9 - PesynbTaT U3mepeHua

10 - MUHAMKATOP yaepKaHWa AaHHbIX 06 U3MepeHumn Ha aucniee.

Knasuarypa

Knauwa npocmotpa MMH/MaKC. 3HauyeHWa/HacTpoika
Ko3pdUUMEHTa U3NyHeHUs

Knasuwa BKAOYEHUA/BBIKNOYEHNA NOACBETKM AWCAaen U
NasepHoro ueneykasatens

Knasuwa sbi6opa eanHUL, M3MepeHus Temnepatypst (°C vau
°F) /HacTpoiika KoapduLmMeHTa usnyyeHus

@®E®

YCTAHOBKA/3AMEHA 3/IEMEHTOB NMUTAHUA

OTKpoWTe 6aTapeiHbiin oTCeK.
YcTtaHosuTe aNeMeHT nuTaHua,
cobnofan nofApHOCTb. YCTaHOBUTE
KPbILWKY baTapeitHoro oTceka

06paTtHO A0 WenyKa.

Mpn noABNeHUM Ha Aucniee cMMBONa
D , CUTHaNM3MpyloWero o Tom,
4YTO 3NeMEeHT NUTAHUA PpPaspaAXKeH,
HeobXoAMMO  3aMeHWUTb  3eMeHT
NUTaHWA Ha HOBbIN.

BK/IHOYEHMUE/BbIK/TIOYEHUE
NPUBOPA
Haxmute  Ha
BK/IIOYUTL NpnBop.
Mpubop rotoB Kk pabote. BblkNtoyeHne npubopa MNpoucXoauT
aBTomaTnyecku Yepes 30 CeKYHA nocae NocnesHero 4encTeus.

Tpurrep,  4TOGbI

’ Matepuan KoadduuneHt | Matepuan Koa¢pduument

n3NyyeHus U3NyyeHus
Acdanbt 0.90~0.98 YepHada TKaHb 0.98
beToH 0.94 Yenoseuyeckas 0.98

KOXa
5

LUemeHT 0.96 Koxa 0.75~0.80
Mecok 0.90 JpesecHblit yronb | 0.96
Mouysa 0.92~0.96 Kpacka 0.80~0.95
Bopa 0.92~0.96 MartoBas Kpacka 0.97
Nep 0.96~0.98 YepHan pesuHa 0.94
CHer 0.83 MnacTuk 0.85~0.95
Crekno 0.90~0.95 fApesecnHa 0.90
Kepamwuka 0.90~0.94 Bymara 0.70~0.94
Mpamop 0.94 Okcup xpoma 0.81
unc 0.80~0.90 Okcung mean 0.78
N3BecTKoBbIM | 0.89~0.91 Okcup, kenesa 0.78~0.82
pacTteop
Kupnuy 0.93~0.96 TKaHb 0.90

Bkawounte npubop. HaxmuTe U _yaepskuBaiiTe Tpurrep, 3aTem
O/IHOKPATHO HaXXMWUTe KNasuLly

Cumson E HauHeT MUraTb Ha aucnnee. OTnycTUTe Tpurrep. 3HaueHne
0.95 yctaHoBN€eHO no ymonyaHuto. Knasuwamm [
BbINONHUTE HACTPOIKY 3Ha4YeHUA KosbduLMeHTa nnyyenna. Yepes 5
CeKyHA BbibpaHHOe 3HaueHue byseT 3ahUKCMPOBAHO, U CUMBON E

nepectaHeT MUraTb.

ONTUYECKOE PA3PELLUEHUE

C yBeNMYEHUEM  pPacCTOAHWA
or  npubopa Ao uenu
yBe/MYMBALTCA pasmep MNATHa
Ha WU3MepAemoil MOBEPXHOCTH.
Y1obbl OnpepenuTb  pasmep
nATHa wm3mepeHus (S), HYXHO
paccTosHne oT npubopa A0
uenw (D) pasgennTb Ha 12,

17 37 57
@12" @36" @60”

D:S=12:1
B GOKyCHOW TouKe

YX0[4 U 3KCNNYATALUMA

BHumaHue! [pubop ABNAETCA TOYHBIM  OMTMKO-MEXaHUYECKUM
ycTpoiicTBom 1 TpebyeT 6epekHoro obpateHus.

CobnoaeHne cnesylowmnx PEKOMeHAaUMid NpoAANT CPOK CAyX6bl
npubopa:

- O6eperaiTe npubop OT yAapoB, NaAEHWUMN, CUbHLIX BUBpPaLMii, He
AonycKaiiTe nonazaHua BHYTPb Npubopa Baru, CTPOUTENbHOM Nbiny,
NOCTOPOHHUX NPeIMETOB.

- He nogsepraiite npu6op BO3/e/CTBUIO IKCTPEMAbHBIX TEeMNepaTyp.
- B cnyyae nonasaHua B npubop Bnary B nepsylo ouyepeab BbiHbTE
3/1eMEeHTbI TUTaHuUA, 3aTeM 06paTUTECh B CEPBUCHBIN LLEHTP.

- He xpaHuTe U He ucnonb3yiiTe npubop B TeueHue A/IUTENLHOTO
BPEMEHW B YC/IOBUAX MOBbIWEHHO BNAXKHOCTU.

- YucTky npubopa cneayeTt NPOM3BOAMUTL BAAXKHOM MATKOM candeTKo.
-CoaepunTe oNTUKY Npubopa BUYMCTOTE MOBeperainTe OT MexaHUYeCKnxX
noBpeXAeHWUN.

HecobnioseHne cneaylowmx npasun MOXeT NPUBECTU K BbITEKAHWIO
3N1eKTPO/INTa U3 INIEMEHTOB MUTAHNA 1 Nopye npubopa:

- BbiHMMaliTe 31eMEeHTbI MUTaHNA 3 NPUBOPa, ECW OH He UCNoNb3yeTCA
B TeYEHUE [/IMTENbHOTO BPEMEHN.

- He ocTasnaiite B npubope paspaKeHHbIE 3N1eMeHTbl NUTaHWA.

FAPAHTUIHBIE OBA3ATE/IbCTBA

lapaHTuIiHbIN Nepuopg cocTaBnseT 12 mecaues ¢ AaTtbl NnpoAaxun. Cpok
cnyx6bl npubopa — 36 mecsAues.

MponsBoanTeNb rapaHTUpyeT cooTBeTcTBME MpubOpa 3aABAEHHbIM
XapaKTepuCTUKam Npu ycnosuu cobniofileHns Npasua sKcnayatauum
M XpaHeHWA, YCTaHOBNEHHbIX B HACTOAWEM PyKOBOACTBE NO
aKcnayaTaumu.

fapaHTWA pacnpocTpaHAeTCcA Ha HeAoCTaTKM U AedeKTbl, ABNAOWMec
3aBO/CKMM 6PaKOM UM BO3HMKLIME B pe3y/ibTaTe 3aBO/CKOro 6paka.
[apaHTWA He PacnpoCTPaHAETCA Ha HEWCNpaBHOCTM, BO3HMKIWIME B
pesynbTaTe MHTEHCMBHOW 3KCM/lyaTauWM M eCcTeCTBEHHOTO M3HOCa,
HapyweHWiA NpaBuA 3KCNAyaTaluuu, CamMOCTOATENbHOTO PEMOHTa,
a TakXKe Ha 3/1eMeHTbl MUTaHWA. [ApaHTWA  TaKkKe He MOKpblBaeT
TPaHCNOPTHbIE PAaCcXo/bl, CBA3aHHbIE C BO3BPATOM NpMBOpa B PEeMOHT.
MponssoanTens ocTaBnAeT 3a co60i NpPaBO BHOCUTbH U3MEHEHUA B
KOHCTPYKUMIO, anroputmbl paboTbl, KomniekTauuio npubopa 6es
npeABapuUTeNbHOTO YBEJOMIEHUA.

CEPBUC U KOHCY/NIbTALLMOHHBIE YCNYTU
KOHTaKTbl 117 CBA3M, KOHCYNILTALMM MOXKHO MOMYUYNTD Ha CaliTe WWW.
condtrol.ru

YTUNu3AUma

OTCAYXMUBLINE CBOW CPOK MHCTPYMEHTbI, NPUHAANENKHOCTU U YNaKOBKa
AONMKHbI 6bITb YTUAM3MPOBAHBI COTNACHO AeiCTBYIOWMM 3aKoHam
Ballei cTpaHbl.

He BbiGpacbiBaiiTe akKyMynaTopbl/6aTtapen B KOMMYyHaNbHbIN MyCOp,
He 6pocaiiTe Ux B OrOHb UK BOAy. AKKyMynaTopbl/6aTapen creayet
cobupaTb 1 c/laBaTb Ha PeKynepauuio UAN Ha 3KONOTUYECKU YNCTYIO
yTuausauumio.

TonbKo 0415 cmpaH-4neHos EC:

He BbI6pacbiBaiiTe MHCTPYMEHTLI B KOMMYHa/bHbIA Mycop!

CornacHo  Esponeiickoii  [upektuse 2002/96/EC o  cTapbix
3N1EKTPUYECKUX U 3NEKTPOHHbIX WHCTPYMeHTax U npubopax u ee
NPeTBOPEHMIO B HaUWOHaNbHOE NPaBO, OTC/NYXKMBLIME CBOWM CPOK
M3MEpPUTE/NbHbIE MHCTPYMEHTbI JO/IKHbI COBMPATLCA OTAEBHO U 6biTb
nepeAaHbl Ha 3KOJIOTUYECKM YNCTYIO PeKYNepaLmio 0TX008.
HewncnpasHble Mn npuiueawmne B HETOAHOCTb aKKyMynATOpbl/6aTapen
AOMKHBI 6bITb YTUAM3NPOBaHbI cornacHo upektuse 2006/66/EC.



